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Розглянуто дві структурні моделі інфор-
маційних перетворень вихідних сигналів дуб-
льованих вимірювальних перетворювачів. 
Теоретично обґрунтовано диференційний 
метод бездемонтажного контролю похибок 
перетворювачів по різниці залишкових дис-
персій структурних моделей. Представлено 
результати статистичного моделювання 
інформаційних перетворень при контролі 
похибок по випадковим вимірювальним сиг-
налам
Ключові слова: вірогідність, інформація, 
контроль, модель, дисперсія, фактор, вимі-
рювальний перетворювач, невизначеність
Рассмотрены две структурные модели 
информационных преобразований выходных 
сигналов дублированных измерительных 
преобразователей. Теоретически обоснован 
дифференциальный метод бездемонтажного 
контроля погрешностей преобразователей 
по разности остаточных дисперсий струк-
турных моделей. Представлены результа-
ты статистического моделирования инфор-
мационных преобразований при контроле 
погрешностей по случайным измерительным 
сигналам
Ключевые слова: достоверность, инфор-
мация, контроль, модель, дисперсия, фак-
тор, измерительный преобразователь, нео-
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1. Введение
Основой повышения эффективности промышлен-
ного производства, качества продукции, надежно-
сти промышленного оборудования является совер-
шенствование методов неразрушающего контроля 
и функциональной диагностики объектов и пара-
метров контроля [1]. В данной статье обсуждается 
применение статистических методов анализа инфор-
мационных систем, используемых для контроля на-
рушений точности первичных измерительных преоб-
разователей.
2. Постановка проблемы
Контроль точности измерительных преобразо-
ваний, осуществляемый традиционными методами 
практической метрологии, наиболее эффективен в 
условиях лабораторного метрологического экспери-
мента [2]. При этом поверка или калибровка средств 
измерений проводится по эталонным входным сиг-
налам, режим измерений – статистический, а само 
средство измерения с эксплуатации, фактически, 
снимается. Если для контроля точности использу-
ют структурно-алгоритмические методы [3], то для 
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коррекции и обнаружения погрешностей эксплуати-
руемых средств измерений необходимо обеспечивать 
присутствие, в составе средств контроля, образцов 
или физически реализуемых моделей измеритель-
ных величин.
Отсутствие таких образцов делает задачу контро-
ля точности эксплуатируемых средств измерений 
проблематичной.
Эта проблема наиболее актуальна для таких 
средств измерений, как первичные измерительные 
преобразователи, особенно преобразователи нестан-
дартные.
3. Анализ литературы
Эксплуатационный бездемонтажный контроль 
точности первичных измерительных преобразовате-
лей, используемых в действующих ИИС, предполага-
ет применение как структурной [3 – 5], так и инфор-
мационной избыточности [6, 7]. Общее достоинство 
структурно-алгоритмических методов, основанных 
на такой избыточности, – это возможность контроля 
точности непосредственно в процессе работы преоб-
разователей.
Недостаток – наличие в системе контроля об-
разцов и физических моделей контролируемых или 
измеряемых величин.
4. Цель и задачи исследования
Цель статьи – раскрытие возможностей новых ин-
формационных технологий измерительных преобра-
зований для контроля точности структурно избы-
точных первичных преобразователей при отсутствии 
образцов измеряемых величин.
5. Структурная модель информационных 
преобразований
Рассмотрим два идентичных измерительных пре-
образователя Π1  и Π2 , на входы которых подается 
одна и та же измеряемая величина x(t), зависящая от 
времени наблюдений t по линейному закону [8]:
x t A B t gi i i( ) = + ⋅ + , (1)
где A, B – постоянные коэффициенты;
gi  – случайное отклонение сигнала x(t) от ли-
нейной функции x t A B ti i
( ) = + ⋅  ( gi  от времени t не 
зависит).
Угловой коэффициент B задает линейную корреля-
цию величины x на время t, нормированный коэффи-
циент которой ρ  определяется выражением:
ρ σ
σ
= ⋅B x
t
, (2)
где σx , σt  – средние квадратические отклонения вели-
чины x и времени t.
Пусть ρ1  и ρ2  – оценки нормированных коэф-
фициентов корреляции выходных сигналов y ti1 ( )  и 
y ti2 ( )  преобразователей Π1  и Π2 , а σ12  и σ22  – оценки 
полных дисперсий выходных сигналов этих же преоб-
разователей.
Рассмотрим две структурных модели обработки 
выходных сигналов y ti1 ( )  и y ti2 ( )  преобразователей, 
которые изображены на рис. 1.
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Рис. 1. Структурные модели информационных 
преобразований: а - с отдельными сигналами;
б -  с усредненными сигналами
На рис. 1, а выходные сигналы преобразователей 
используют отдельно, для получения двух оценок B1
*  и 
B2
*  углового коэффициента B и последующего усред-
нения этих оценок:
B B B
* * *,= +( )0 5 1 2 .
На рис. 1, б выходные сигналы преобразователей 
усредняют и находят оценку B*  углового коэффици-
ента по усредненному сигналу:
y t y t y ti i i( ) = ( ) + ( ) 0 5 1 2, .
Значения выходных сигналов первой и второй 
структурных моделей будут определяться суммами 
соответствующих регрессий y ta i
 ( ) , y tб i� ( )  и остаточ-
ных отклонений ga  и gб , причем дисперсии σa2  и σб
2  по-
следних от времени зависеть не будут. Остаточные 
дисперсии выходных сигналов структурных моделей 
определяются выражениями [9]:
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Разность ∆ = −σ σa б
2 2  остаточных дисперсий равна 
нулю, если точностные характеристики преобразова-
телей – идентичны, т.е. σ σ12 22=  и ρ ρ12 22= :
∆ = −( ) −( )1
4 2
2
1
2
1
2
2
2ρ ρ σ σ . (4)
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Любое нарушение идентичности точности преоб-
разований сигнала x ti( )  приведет к увеличению раз-
ности ∆ . Следует отметить, что разность ∆  всегда 
положительна [9] и тем больше, чем сильнее различа-
ются точностные характеристики преобразователей 
Π1  и Π2 .
6. Статистическое моделирование информационных 
преобразований
Для оценки вероятностных свойств статистики 
∆  первая и вторая структурные модели (рис. 1) были 
объединены и полученная структура использовалась 
как блок-схема процедуры статистического моделиро-
вания, которая изображена на рис. 2.
1 3
4
5 7
6
2
8� �itx
� �ity1
� �ity2
� �ity
2
��
2
��
22
�� ��� ��
Рис. 2. Блок-схема процедуры статистического 
моделирования
Блоки 1, 2 – преобразователи Π1  и Π2 ; блоки 3, 4 – 
определители остаточной дисперсии сигналов y ti1 ( )  и 
y ti2 ( )  соответственно; блок 5 –усреднитель сигналов 
y ti1 ( )  и y ti2 ( ) ; блок 6 – определитель остаточной дис-
персии σa2 ; блок 7 – определитель остаточной диспер-
сии σб2 ; блок 8 –определитель статистики ∆ .
Значения измеряемой динамической величины x=-
x(t) задавались последовательностью псевдослучай-
ных чисел x x ti i= ( ) , где i M= −( )0 1, . Для каждого из 
чисел xi  вычислялось значение ∆ i  статистики ∆ , с 
последующим определением оценок ее числовых ха-
рактеристик [10]. Также задавались k разных чувстви-
тельностей 1-го ( S k1 ) и 2-го ( S k2 ) преобразователей. 
Чувствительность S k1  – всегда равна 1, а S k2  – изменя-
ется от 0.7 до 1.3 с шагом в 0.1. Средние значения ста-
тистики ∆  для объема генерируемых выборок M=20 и 
M=40 представлены в табл. 1.
Таблица 1
Средние значения статистики ∆
Объем 
выборки
S k1 1 1 1 1 1 1 1
S k2 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
M=20 ∆ ⋅104 8.19 7.30 6.74 6.51 6.70 7.01 7.75
M=40 ∆ ⋅104 9.26 8.25 7.68 7.5 7.91 8.72 9.98
7. Выводы
В результате работы было установлено, что стати-
стика контроля ∆  всегда положительна, а также она 
тем больше чем больше разность между чувствитель-
ностями 1-го и 2-го преобразователей, что позволяет 
контролировать изменения точности любого из пре-
образователей, без отключения последнего на поверку 
или калибровку.
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